AMSKZZ

. Autorizované metrologické stredisko RAMET a.s., Letecka 1110, 686 04 KUNOVICE

OVEROVACI LIST & 054/19

DATUM VYDANI: 18.3.2019
Listfi: 1/1list 1

Ing. Viktor Lokaj .
vedouci AMS K22, 0116-CR-0953-15 razitko AMS K22

1. VLASTNIK MERIDLA: Mésto Pohorelice
2. NAZEV A TYP MERIDLA: Silni¢ni rychlomér RAMER10 T

2.1 Vyrobni &fslo méfidla: 16/0315

2.2 Vyrobni &islo sensoru: 17/1024

2.3 Rozsah méfeni: 20 az 250 km/h

2.4 Vyrobce: ‘ RAMET a.s. Kunovice

2.5 Rok vyroby: 2016

2.6 Vyrobni &isla schvéalenych skiini: 17/0034 Pohotelice, Videtiska

3. POUZITE ETALONY A MERIDLA S NAVAZNOSTI NA STATNI ETALONY PRISLUSNE JEDNOTKY
3.1 Etalonové zatizeni PA 501 170 v.&. 03/0001 kalibragni list CMI 8012-KL-50331-18, dat. kalibrace 11.10.2018
3.2 Mikrovinny &ita& HP 5352B v.&. 3049A01166, kalibragni list CMI 1013-KL-40027-17, dat. kalibrace 23.8.2017
3.3 Simuldtor VFM R314415N v.&. 11/0001, kalibragni list RAMET 201800146, dat. kalibrace 5.11.2018

4. MERIDLO BYLO ZKOUSENO: na zakladg pozadavkd Opatieni obecné povahy éislo 0111-OOP-C005-09 podle
metrologickych predpist MP01-MP10 a na zakladé Rozhodnut{ o ud&lend
autorizace 38/2000 ze dne 21.12.2000

5. PODMINKY MERENI: podle poZadavk OpatFeni obecné povahy éislo 0111-OOP-C005-09
teplota v laboratoti (23 + 3) °C, rel. vihkost vzduchu max. 75 %
6. VYSLEDEK ZKOUSKY: Provedené zkousky méfidla prokézaly, Ze ptedloZeny silnigni rychlomér ma

poZadované metrologické vlastnosti (viz Certifikat o schvaleni typu stanoveného
méfidla €. 0111-CS-C005-11 ze dne 21.2.2011, Revize 3 ze dne 25.1.2018. Tato
revize nahrazuje v pIném zn&ni viechny ptedchozi verze tohoto schvélent).
Zavér: Rychlomér byl jako stanovené m&Fidlo ovéFen a Ize jej pouZivat k
méfeni rychlosti za dodrZovani Navodu k obsluze.

7. ZPUSOB VYZNACENI OVEREN] NA MERIDLE:
Gfedni znaCky umisténé na mistech uvedenych v certifikdtu o schvaleni typu
stanoveného méfidla viz bod 6.

8. PLATNOST OVERENI: podle §7 odstavec 1 Vyhlagky MPO &, 262/2000 Sb. v platném znénf. Ovéteni
zanika v pfipadech uvedenych v §7, odstavec 2 této vyhla¥ky. Doba platnosti
ovéfeni 1 rok podle Vyhlasky 345/2002 Sb. v platném zng&ni.

Konec platnosti ovéfeni dne 17.3.2020

9. OVERENI PROVEDL: Tomés Foltyn CZ 1172/2011 DATUM ZKOUSKY: 18.3.2019

Tento ovéFovaci list nesmi byt bez pisemného souhlasu ovérujici laboratoFe rozmnozovdn Jinak neZ cely.



